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@ Allumez Zymocube
@ Démarrez Zymaosoft
@ Scannez le QR code

@ Renseignez le nom d'expérience
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4 Acquérir vos données

Ajoutez vos données expérimentales (créez-les,
modifiez un modéle ou téléchargez un fichier

@Définissez les types de puits, les zones, ajoutez les
informations

@ Cliquez sur OK
@ Cliquez sur Launch readout pour lancer la lecture
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Vérifiez vos résultats :
@ Contréles négatifs
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{vous pouvez naviguer entre les différentes vues)

Enzymatic activity (U/ml or U/g)

@ Répétez pour toutes les zones
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@Ouvrez le tiroir pour récupérer votre plaque
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Comments

@Cliquez sur End pour terminer votre
expérience
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